Buenos Aires, Julio 07, 2003.

SEÑORES

HOSPITAL ITALIANO

SOCIEDAD ITALIANA

DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES

At.: Ing. Jorge Vernuccio

REF.: Informe de ciclo de intervenciones quirúrgicas realizadas en esa institución con el objeto de probar nuestro electrobisturí de radiofrecuencia marca Minicomp modelo KAIROS.

Día 21-4-03 :  Cesárea en Sala de Partos , con uso de coagulación. Buen comportamiento.

                       Cirugía Ambulatoria con el Dr. Bustos y la Dra. Cecilia Parisin, de ORL .

                       Operó la Dra. bajo la supervisión del Dr. Bustos. Se practicó extirpación 

                       de amígdalas en Memoria 9 Monopolar. Buen comportamiento.
Día 02-4-03 :  Quirófano Central, los Dres. Rogelio Domínguez y Lobos practicaron

                       Hernia Inguinal en bebé de 4 meses. Usaron potencias de Memoria 7,

                       que luego incrementaron a 42 y 50 w. Conformes con el rendimiento.

                       Dr. Tejerizo realizó Resección Transuretral, comenzando con Corte 50%

                       en 130 w., y 96 w. en coagulación. Conforme con el corte y la coagulación spray automática.

Día 24-4-03 :  Dres. Héctor Guixa y Daniel Adamo; práctica de quiste de mamas en dos

                       pacientes. Se utilizó la Micro Aguja MA-30 para incidir piel en Corte

                       50% con 72 W  de potencia, luego se empleó el cortante standard de

                       mango activo y se incrementó el corte a 80 w. Emplearon coagulación 

                       monopolar en 70 w. Quedaron satisfechos con los resultados de la incisión de piel con 

                       MA-30.

                      Dr. Jorge Makarovsky, con la asistencia de los Dres. Ciccale y Tarabella.

                      Makarovsky es un profesional muy exigente con los electros y operó a un

                      bebé de 20 días del pulmón izquierdo. Usó corte  al 50% con potencia 10

                      w. y 20 para coagulación monopolar. Manifestó su satisfacción con el rendimiento.
Día 12-5-03 : Cirugía Cardiovasular Infantil con los Dres. Jorge Makarovsky, Esteban

                     Tarabella y Eduardo Cicalle, usaron coagulación normal entre 18 y 20 W. 

                      Muy buena opinión del electro.

Día 14-5-03 : Dr. Eduardo De Santibáñez:  Hepatectomía , (opera solamente hígado),            

                      quedó muy impresionado con la coagulación spray automática, que 

                      empleó desde potencia 100 w. hasta el máximo. Le manifestó al Dr. 

                      Juan Pekolj que es mejor que el gas de argón.

Día 15-5-03 : Transplante Renal a cargo de los Dres. Eduardo Ruiz y Javier Escalante

                      con uso de Corte al 50% en 40/44 W.

                       Luego el mismo equipo quirúrgico practicó una anoplastía en niña de 3

                       años y hernia en un bebé de 40 días. En el primer caso usaron corte

                       puro en 30/40 w. en el segundo sólo coagulación en 30 w. Buen 

                       rendimiento.

SEMANA DEL 23-6-2003

Dr. Fernando Bonadeo; realizó C.A. Recto 10 cm. empleando solamente coagulación monopolar entre 50 y 60 w.  Tuvo muy buena impresión por el equipo.

Dra. Miryam Perrota; practicó Histerectomía a cielo abierto, corte al 50% con potencia 98 w., Coagulación 60 y Coagulación Spray  70. Acotó : “funciona muy bien”

Dras. Velazco y Florencia Salor (del equipo de la Dra. Perrota, hicieron una Fitostomía empleando solamente coagulación bipolar en potencia 20 w.

Dr. Juan Tejerizo: Cistoprostatectomía más neovejiga a cielo abierto usando coagulación monopolar con potencia 90 w. en panículo adiposo y potencias de 50 y 60 w. en el interior. Muy satisfecho con el rendimiento de la unidad.

Dr. Fígari : Cabeza y Cuello empleó coagulación bipolar en potencias muy bajas, máximo utilizado 20 w. Le sorprendió la precisión en baja potencia.
Día 30-6-03 : Dres. Benatti y Martín Jalon; Hemicolectomía, cortando en panículo

                      adiposo con coagulación spray en 90 w.  y 60/70 w. en el interior. 

                      Quedaron muy conformes con el electro.

Día 30-6-03 : Dr. Carlos Vaccaro: Diverticulitis,  incidió piel en parte con el cortante del

                      mango activo en corte al 50% en 70 w. de potencia, prosiguiendo con 

                      coagulación spray 90 w. en panículo adiposo.  
                      El mismo médico realizó luego una Hemicolectomía, usando prestaciones

                       y valores similares. Le pareció un espléndido equipo.

Día 01-7-03 :  Dres. Víctor Chernobilsky, Cedeira y Damia: Cáncer de vejiga, sólo

                       extirparon abundante material para biopsia, con coagulación monopolar

                       en 70-60 y 50 w. 

                       Dres. Giudice, Chernobilsky y Cedina: Adenoma de Próstata, 

                       coagulación monopolar con los mismos valores anteriores.

                       Dr. González (discípulo del dr. Giudice) Resección Transuretral, Corte 

                       50%, 130 w., coagulación spray automático 90 w., con muy buena perfomance del spray bajo            

                       medio líquido. Todo el equipo de Urología se mostró muy conforme con el equipo Kairos.

Día 03-7-03 : Dr. Santiado Gil : quistectomía laparoscópica ovario derecho, usando coagulación monopolar en      

                      potencia 46 y bipolar 80.

                      Luego efectuó otra cirugía igual en Ovario izquierdo, utilizando las mismas funciones, aunque con  

                      potencias menores.

                      Finalmente en la tercera Quistectomía tuvieron que convertir a cielo abierto empleando coagulación  

                      monopolar entre 46 y 60 w.

                      La opinión del equipo, expresada por el Dr. Gil, fue de gran  interés en la unidad probada, ya        

                      que se verificó una reducción en el tiempo quirúrgico.

